
別紙   

仕  様  書 

 

1. 調達件名および数量  

 ・心電図モニタ 1 式の購入・・・・・・・・・・・1 式 

  

２. 仕様等  

  メーカー：日本光電工業株式会社 

品  名：医用テレメータ 12 人用 WEP-1450-Z06 

  数  量：1式 

 〈内  訳〉 

品名 規格・型式 数量 

医用テレメータ 12 人用 本体 WEP-1450-Z06  1 台 

レコーダユニット WS-140P 1 台 

レコーダホルダ DH-140P 1 台 

架台 KC-140P 1 台 

レコーダケーブル YS-122P8 1 台 

 ネームプレート DP-140P 1 台 

バッテリパック SB-950P X162A 1 台 

送信機 ZS-630P 6 台 

電極リード線 3 電極 BR-933P K903A 6 台 

フィンガープローブ TL-201T2 P225F 6 台 

ﾃﾞｨｽﾎﾟｵｷｼﾌﾟﾛｰﾌﾞ TL-271T3 TL-271T3M-24 1 箱 

ﾃﾞｨｽﾎﾟｵｷｼﾌﾟﾛｰﾌﾞ TL-272T3 TL-272T3M-24 1 箱 

ﾃﾞｨｽﾎﾟｵｷｼﾌﾟﾛｰﾌﾞ TL-274T3 TL-274T3M-24 1 箱 

手動式磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞﾀｰﾐﾅﾙ CRF-200U-5101-00 1 台 

WEP設置調整費 ＃INST-WEP 1 回 

ZS 設置調整費（複数台） INST-ZS-MULTI 6 回 

※同等品は、不可とする。 

※国保中央病院 4階病棟に納入すること。 

  

  



３. 納入期限 

  令和 6年 7 月 31 日（水） 

 ※早期の納入が可能な場合、それに努めること。 

 

４. 設置に関する要件  

1.  当施設が指定した納入場所において、本物品および付属全ての据付および取扱説明につい

て責任をもって行うこと。  

2.  納入により生じた梱包材料などは、持ち帰り処分すること。  

3.  納入、設置、運搬等において、建物にキズ、破損などの損害を与えた場合は、補修に関す

る費用は設置業者の負担とする。  

4.  納入の際には物品の名称、数量等が記載された納品書を提出し、施設担当者の検収を受け

ること。 

  

５. その他  

1. 指定納入場所への搬入、手続き、設置・アンテナ工事等の作業費は、契約金額内で施行す 

ること。 

2. 納品については、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。 

3. 日本語の取扱説明書を提供すること。 

4. 納入物品は、新造、未使用であること。 

5. 品質保証期間は、納入日から 1年間とする。 

6. 職員に使用説明等を充分に行うこと。 

7. 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。 

 


